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O Método EPA 7195 baseia-se na separação do cromo 
hexavalente da solução pela coprecipitação do croma-
to de chumbo com nitrato de chumbo em uma solução 
de ácido acético. O sobrenadante e o precipitado, que 
contém o cromo hexavalente, são separados por cen-
trifugação. O laboratório procurou implementar este 
procedimento, não obtendo resultados de recuperação 
satisfatórios. Uma metodologia alternativa para obter 
melhores recuperações foi implementada. Uma vez que 
o método do EPA foi modificado, esta metodologia alter-
nativa foi validada com material de referência certifica-
do realizando-se os testes de limite de detecção, limite 
de quantificação, seletividade, precisão e exatidão para 
cromo trivalente e hexavalente por espectrometria de 
absorção atômica / chama de óxido nitroso/acetileno.
Palavras-chave
Cromo Trivalente e Hexavalente. Validação. Material 
de Referência Certificado.
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ABSTRACT
The method EPA7195 is based on the separation of 
hexavalent chromium from the solution by coprecipi-
tation of lead chromate with lead nitrate in solution of 
acetic acid. The supernatant and the precipitate – that 
contain the hexavalent chromium – are separate by 
centrifugation. The laboratory tries to implement this 
procedure but hasn´t obtain satisfactory results. After 
many tests the laboratory has discovered an alterna-
tive methodology. As modified the EPA Method this 
alternative methodology was validated using certified 
reference material. The tests done are: Detection Lim-
its, Quantification Limits, Selectivity, Precision and 
Bias for trivalent and hexavalent chromium by Flame 
Absorption Atomic Spectrometry. 
Keywords
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RESUMEN
El método EPA 7195 basado en la separación del cro-
mo hexavalente de la solución por coprecipitacion del 
cromato de plomo con nitrato de plomo en uma soli-
ción de ácido acético. El sobrenadante y el precipita-
do, que cotienen el cromo hexavalente, son separados 
por centrifugación. El laboratório buscó implementar 
este procedimento, no obtenendo resultados de recu-
peración satisfactorios. Una metodologia alternativa 
para obtener mejores recuperaciones fué implemen-
tada. Una vez que el método EPA fué modificado, la 
metodologia alternativa fué validada com material de 
referência certificado llevando a cabo los testes de li-
mite de detección, limite de detección, selectividad, 
precisión y exactitud para cromo trivalente y hexava-
lente por espectrometria de absorción atómica / lla-
ma de oxido nitroso / acetileno.
Palabras Clave
Cromo Trivalente y Hexavalente. Validación. Material 
de Referencia Certificado.
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1 INTRODUÇÃO
O cromo é um mineral essencial ao homem, é con-
siderado um elemento traço, mas em alguns casos 
pode ser tóxico dependendo da forma como é encon-
trado. O cromo existe em duas principais formas de 
oxidação: o cromo trivalente e o cromo hexavalente. 
(CROMO, 2015).
O cromo trivalente é o mais estável e é encontrado 
naturalmente no nosso organismo, a carência deste 
mineral leva a sintomas referentes ao da diabetes e a 
doenças cardiovasculares. Já o cromo hexavalente é 
produzido por processos industriais e é um carcinó-
geno que afeta o sistema imunológico dos seres hu-
manos. É a forma mais solúvel de cromo e a que se 
desloca mais facilmente do solo para as águas subter-
râneas. (CROMO, 2015).
Devido a esta toxicidade do cromo hexavalente, é 
importante o conhecimento em uma amostra que con-
tenha cromo total , em qual forma este se encontra – 
na forma trivalente ou hexavalente.  Prova de que esta 
diferenciação entre as formas de cromo é importante 
temos o CONAMA 430/2011, onde o limite definido 
para cromo trivalente é de 1mg/L enquanto para o cro-
mo hexavalente é de 0,1mg/L. Face a esta necessidade 
procurou-se metodologias para aplicar este ensaio no 
Laboratório de Espectrometria do SENAI / PR.
Encontrou-se o Método EPA 7195 que baseia-se na 
separação do cromo hexavalente da solução pela copre-
cipitação do cromato de chumbo com nitrato de chumbo 
em uma solução de ácido acético. O sobrenadante e o 
precipitado que contém o cromo hexavalente são sepa-
rados por centrifugação. Testes foram realizados no la-
boratório para implementar esta metodologia porém ob-
servou-se uma pobre recuperação do padrão ocasionada 
pela formação de uma fina suspensão do precipitado 
que não sedimentava durante a centrifugação, confor-
me estabelece Método EPA 7195. Como a centrifugação 
não estava surtindo o efeito desejado a solução adotada 
pelo laboratório foi filtrar a amostra em membrana fil-
trante de 0,45µm e posteriormente proceder a digestão 
desta membrana que contém o cromo hexavalente.
Como foi realizada uma modificação do Método 
EPA 7195 necessitou-se realizar a validação do méto-
do com a modificação adotada. O laboratório adquiriu 
Material de Referência Certificado de Cromo hexa-
valente na matriz água (RTC QC1088) e Materiais de 
Referência Certificado de Cromo Trivalente e Cromo 
Hexavalente para inserção de padrão nas matrizes 
água bruta e água residual.
2 OBJETIVO
Este artigo tem como objetivo validar a metodolo-
gia adotada para determinação de cromo trivalente e 
hexavalente em água bruta e água residual devido a 
uma modificação realizada no método EPA 7195 – co-
precipitação do cromo hexavalente –  utilizando mate-
riais de referência certificados. 
3 MATERIAIS E MÉTODOS
Basicamente o procedimento de ensaio proposto 
com alterações ficou o seguinte:
• Transferir 50mL da amostra e ajustar o pH para 
3,5±0,3 com a ajuda de ácido acético 10% e hidró-
xido de amônoio 10%.
• Adicionar 500µL da solução de nitrato de chum-
bo, misturar a amostra e esperar 3 minutos.
• Adicionar 3mL de ácido acético glacial e misturar 
a amostra.
Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente • Aracaju • V.5 • N.1• Edição Especial • p. 119 - 128 • Out. 2016
• 122 •
• Adicionar 500µL de sulfato de amônio e misturar 
a amostra.
• Filtrar a amostra em membrana filtrante de 
0,45µm. O filtrado contém o cromo trivalente e 
está pronto para determinação (considerando uma 
diluição de 1,08x devido à adição dos reagentes) 
e proceder a digestão da membrana que contém 
o precipitado (cromo hexavalente) adicionando 
10mL de ácido nítrico levando para aquecimento 
em chapa e avolumando para 50mL. 
3.1 Diferenças entre o Método Proposto e o Método EPA 7195
As alterações do método normalizado foram as 
seguintes:
• Ao invés de se utilizar uma alíquota de 10mL de 
amostra como descrito no Método EPA utilizamos 
uma alíquota de 50mL observando a alteração pro-
porcional na quantidade de reagente descrita pelo 
Método EPA 7195.
• Ao invés de centrifugar a amostra (como cita-
do na introdução do método e  que não estava 
sendo eficaz) filtrou-se a amostra em membrana 
filtrante 0,45µm.
3.2 Processo de Validação do Método
Para validar o método com a modificação proposta, 
as seguintes características de desempenho e respec-
tivos critérios de aceitabilidade foram estabelecidos:





Limite de Detecção – Limite 
de Quantificação Teórico







% recuperação entre 
85% e 115% 
CV menor que 20%
Seletividade
t calculado < t tabelado
F calculado < F tabelado
Precisão: repe e repro CV menor que 20%
Exatidão
% recuperação entre 
85% e 115%
 para MRC na 
matriz [5]
               
Fonte: Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química, (2015)
A curva de calibração utilizada para todos os 
testes de validação descritos abaixo foi: 0,05mg/L; 
0,10mg/L; 0,50mg/L e 1,00mg/L. O ensaio foi reali-
zado por Espectrometria de Absorção Atômica com 
Chama de Óxido Nitroso Acetileno no equipamento 
AA240FS da Agilent.
Os Materiais de Referência Certificados utilizados 
para esta validação foram:
• MRC RTC QC1088 de Cromo Hexavalente lote 
018770.
• MRC Cromo Hexavalente Fluka lote BCBK5584V.
• MRC Cromo Trivalente ICP Solution VI Fluka lote 
BCBP1991V.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Limite de Detecção e Limite de Quantificação Teórico
É a menor quantidade do analito presente em uma 
amostra que pode ser detectado, porém não necessa-
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riamente quantificado, sob as condições experimen-
tais estabelecidas (INMETRO, 2004).
Para a avaliação do limite de detecção preparou-
-se 10 amostras em matriz que não continha o analito. 



















LD= x +S.t 0,01 0,007
LQ teórico= x +6S 0,039 0,015
LQ estabelecido 0,05 0,05
Resultado VALIDADO
 
Fonte: Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química, (2015)
Como observado na tabela, o LQ estabelecido está 
> LQ teórico e, portanto, podemos considerar que o 
limite de quantificação estabelecido para o método 
modificado é satisfatório.
4.2 Limite Quantificação – testes de precisão e exatidão
É a menor quantidade do analito que pode ser de-
terminada em uma amostra com precisão e exatidão 
aceitáveis sob as condições experimentais estabeleci-
das (INMETRO, 2004).
Para a avaliação do limite de quantificação preparou-
-se 10 amostras em matriz água bruta e 07 amostras em 
matriz água residual realizando a inserção de cromo tri-
valente e cromo hexavalente da seguinte maneira:
•  Cromo Trivalente: a partir da solução estoque 
de material de referência certificado de cromo 
trivalente de 100mg/L preparou-se 10 amostras 
na matriz água bruta e água residual com uma 
concentração final de 0,05mg/L.
• Cromo Hexavalente: a partir da solução estoque 
de material de referência certificado de cromo he-
xavalente de 1000mg/L preparou-se 07 amostras 
na matriz água bruta e água residual com uma 
concentração final de 0,05mg/L.
Tabela 3 - Resultados Limite de Quantificação Água Bruta.
Replicatas
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Replicatas









% Recuperação 102 % 100,4 %
CV 5,497 % 6,930%
Resultado VALIDADO
Fonte: Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química, (2015)
Tabela 4 - Resultados Limite de Quantificação Água Residual.
Replicatas















% Recuperação 104,9 % 107,1 %
CV 3,740 % 7,508%
Resultado VALIDADO
Fonte: Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química, (2015)
 Como observado nas tabelas 3 e 4, a % recupera-
ção e o CV estão dentro dos critérios de aceitabilidade 
estabelecidos e, sendo assim, podemos considerar 
que o limite de quantificação estabelecido para o mé-
todo modificado é satisfatório.
4.3 Seletividade
A matriz da amostra pode conter componentes 
que interferem no desempenho da medição.  Os in-
terferentes podem aumentar ou reduzir o sinal, e a 
magnitude do efeito também pode depender da con-
centração (INMETRO, 2004).
Para a seletividade preparou-se três grupos de 
amostra teste com 10 amostras cada, um com a ma-
triz água bruta, outro com a matriz água residual e ou-
tro sem matriz. Todos com a concentração do analito 
idêntica em cada nível de concentração (05 amostras 
na concentração inferior: 0,05mg/L; 05 amostras na 
concentração intermediária: 0,25mg/L e 05 amostras 
na concentração superior: 1,00mg/L). Para o enrique-
cimento dos três grupos de amostras utilizou-se o se-
guinte procedimento:
• Cromo Trivalente: a partir da solução estoque de 
material de referência certificado de cromo triva-
lente de 100mg/L preparou-se por diluições su-
cessivas: preparou-se um padrão de 10mg/L (uti-
lizado para enriquecer o grupo com concentração 
de 1mg/L e de 0,25mg/L) e outro de 1mg/L (utili-
zado para enriquecer o grupo com concentração 
de 0,05mg/L).
• Cromo Hexavalente: a partir da solução estoque 
de material de referência certificado de cromo he-
xavalente de 1000mg/L preparou-se por diluições 
sucessivas: preparou-se um padrão de 10mg/L 
(utilizado para enriquecer o grupo com concen-
tração de 1mg/L e de 0,25mg/L) e outro de 1mg/L 
(utilizado para enriquecer o grupo com concentra-
ção de 0,05mg/L).
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Tabela 5 - Resultados Seletividade Água Bruta.
Replicatas
Analito (em mg/L) – Água Bruta









1 0,052 0,05 0,046 0,049
2 0,055 0,049 0,049 0,049
3 0,059 0,047 0,049 0,048
4 0,052 0,048 0,052 0,053
5 0,054 0,05 0,056 0,052
6 0,278 0,275 0,213 0,242
7 0,265 0,274 0,214 0,248
8 0,286 0,274 0,216 0,249
9 0,288 0,283 0,222 0,231
10 0,299 0,283 0,223 0,227
11 0,987 1,02 0,992 0,9
12 0,99 1,02 1,003 0,89
13 0,988 1,03 1,01 0,88
14 0,986 1,01 0,947 0,88
15 0,986 1,00 0,953 0,86
T calculado 0,97 0,86
T tabelado 2,15 2,15
F calculado 0,89 0,63
F tabelado 2,40 2,40
Resultado VALIDADO
 
Fonte: Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química, (2015)
Tabela 6 - Resultados Seletividade Água Residual.
Replicatas
Analito (em mg/L) – 
Água Residual









1 0,052 0,054 0,046 0,052
2 0,055 0,054 0,049 0,05
3 0,059 0,056 0,049 0,05
4 0,052 0,055 0,052 0,048
5 0,054 0,052 0,056 0,046
6 0,278 0,267 0,213 0,252
7 0,265 0,268 0,214 0,272
8 0,286 0,252 0,216 0,252
9 0,288 0,248 0,222 0,256
10 0,299 0,252 0,223 0,257
11 0,987 0,88 0,992 0,94
12 0,99 0,92 1,003 0,95
13 0,988 0,92 1,01 0,98
14 0,986 0,92 0,947 0,97
15 0,986 0,92 0,953 0,95
T calculado 0,82 0,97
T tabelado 2,15 2,15
F calculado 0,77 0,88
F tabelado 2,40 2,40
Resultado VALIDADO
Fonte: Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química, (2015)
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Como observado nas tabelas 5 e 6, ttabelado > tcal-
culado e Ftabelado > Fcalculado, estando dentro dos 
critérios de aceitabilidade estabelecidos, sendo assim, 
podemos considerar que a seletividade estabelecida 
para o método modificado é satisfatória.
4.4 Precisão e Exatidão
A precisão representa o grau de concordância ou 
o grau de dispersão entre o resultado de ensaios in-
dividuais, quando o procedimento é aplicado diversas 
vezes numa mesma amostra homogênea em idênticas 
condições de ensaio (repetitividade) ou variando al-
guma condição do ensaio (reprodutibilidade).
A exatidão de um método analítico é a concordân-
cia entre os resultados obtidos do método em estudo 
e o valor de referência aceito como convencionalmen-
te verdadeiro. (INMETRO, 2004). Para a avaliação da 
precisão e exatidão para o analito cromo hexavalente 
em água bruta e água residual, e para o analito cromo 
hexavalente em água residual, preparou-se três gru-
pos com 07 amostras cada nas mesmas concentra-
ções utilizadas para seletividade.
Para o enriquecimento dos três grupos de amos-
tras utilizou-se o mesmo procedimento realizado para 
o teste da seletividade.
Para a avaliação da precisão e exatidão para o ana-
lito cromo hexavalente em água bruta utilizou-se o 
Material de Referência Certificado na Matriz WP RTC 
QC1088. Foram realizados 10 preparos deste MRC.
Tabela 7- Resultados Precisão e Exatidão Água Bruta.
Replicatas
Analito (em mg/L) – Água Bruta
Cromo Trivalente Cromo Hexavalente
Inf. Int. Sup. MRC – 0,542
1 0,051 0,28 1,09 0,549
2 0,049 0,246 1,10 0,546
Replicatas
Analito (em mg/L) – Água Bruta
Cromo Trivalente Cromo Hexavalente
Inf. Int. Sup. MRC – 0,542
3 0,047 0,254 1,20 0,55
4 0,048 0,249 1,20 0,561
5 0,051 0,255 1,16 0,57
6 0,049 0,261 1,16 0,547









Fonte: Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química, (2015)
Tabela 8 - Resultados Precisão e Exatidão Água Residual.
Replicatas
Analito (em mg/L) – Água Residual
Cromo Trivalente Cromo Hexavalente
Inf. Int. Sup. Inf. Int. Sup.
1 0,05 0,27 0,88 0,04 0,25 0,94
2 0,05 0,27 0,92 0,05 0,23 0,95
3 0,06 0,25 0,92 0,05 0,27 0,98
4 0,06 0,23 0,92 0,04 0,25 0,97
5 0,05 0,25 0,87 0,05 0,25 0,90
6 0,06 0,25 0,87 0,05 0,26 0,94
7 0,06 0,25 0,87 0,05 0,26 0,95
% Rec. 100,03% 96,83%
CV 8,592% 6,496%
Resultado VALIDADO
Fonte: Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química, (2015)
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Observa-se que os resultados obtidos nas tabe-
las 7 e 8 encontram-se dentro dos critérios de acei-
tação estabelecidos para exatidão e precisão esta-
belecidos e, sendo assim, podemos considerar que 
a precisão e exatidão estabelecida para o método 
modificado é satisfatória.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com os resultados apresentados nas tabelas 1 
a 8 podemos concluir que as características de de-
sempenho avaliadas (limite de detecção, limite de 
quantificação, seletividade, precisão e exatidão) 
apresentam-se dentro dos critérios de aceitabi-
lidade estabelecidos. Portanto, podemos afirmar 
que a metodologia proposta é considerada validada 
para a determinação de cromo trivalente e cromo 
hexavalente em água bruta e água residual por es-
pectrometria de absorção atômica chama de óxido 
nitroso/acetileno.
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